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I. NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Qendra Spitalore Universitare “Nene Tereza”
Adresa Rruga e Dibres Nr. 372, Tirane

Tel/Fax Tel. +355 42 362 627 Fax. +355 42 363 644
E-mail megi.prifti@qsut.gov.al

Fagja e Internetit www.qsut.gov.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion géndror Institucion i pavarur
O O
Njési e geverisjes vendore Tjetér

H
1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé
Shteti tjetér

Po O Jo X

Seksioni 2 Obijekti i kontratés

2.1Numri i referencés sé procedurés/lotit : REF-80292-11-27-2020

Emértimi i Loteve

Nr | Ref. se Lotit

1 | Mirémbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi DRAGER/ ose ekuivalent REF-80299-11-27-2020
2 | Mirémbajtje e pajisjeve te anestezise prodhuesi MEDEC/ ose ekuivalent REF-80304-11-27-2020
3 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO te prodhuesti GE/ose ekuivalent REF-80306-11-27-2020
4 | Mirémbajtje e pajisjeve Incubator te prodhuesti GE/ose ekuivalent REF-80308-11-27-2020
5 | Mirémbajtje e pajisjeve Aparat Anestezie te prodhuesti GE/ose ekuivalent REF-80312-11-27-2020
6 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi TOSHIBA/ose ekuivalent REF-80315-11-27-2020
7 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesit Shimadzu/ose ekuivalent REF-80318-11-27-2020
8 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi GMM/ose ekuivalent REF-80320-11-27-2020
9 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILPS/ose ekuivalent REF-80323-11-27-2020
10 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi/Skopi te prodhuesi Philips/ose ekuivalent REF-80325-11-27-2020
11 | Mirémbajtje e pajisieve MAMOGRAF prodhuesi IMS/ose ekuivalent REF-80327-11-27-2020
12 | Mirembajtje e Sistemit PACS prodhuesi FUJl/ose ekuivalent REF-80329-11-27-2020
13 | Mirémbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent REF-80331-11-27-2020
14 | Mirémbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesit SIEMENS/ose ekuivalent REF-80333-11-27-2020
15 | Mirémbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi KARL STORZ/ose ekuivalent REF-80336-11-27-2020
16 | Mirémbajtje e pajisjeve Lithotripter prodhuesi STORZ MEDICAL /ose ekuivalent REF-80340-11-27-2020
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17 | Mirémbajtje e pajisjeve Endoskopike prodhuesi PENTAX/ose ekuivalent REF-80342-11-27-2020
18 | Mirémbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi OLYMPUS/ose ekuivalent REF-80344-11-27-2020
19 | Mirémbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi FUJINON/ose ekuivalent REF-80348-11-27-2020
20 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi FUJINON/ose ekuivalent REF-80348-11-27-2020
21 | Mirémbajtje e pajisjes Fibroscan prodhuesi ECHOSENS/ose ekuivalent REF-80351-11-27-2020
22 | Mirémbajtje e pajisjeve Respirator prodhuesi ACOMA/ose ekuivalent REF-80353-11-27-2020
23 | Mirémbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesit DRAGER/ose ekuivalent REF-80357-11-27-2020
24 | Mirémbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesi NEWPORT/ose ekuivalent REF-80360-11-27-2020
25 | Mirémbajtje e pajisjeve respirator te prodhuesit VIASYS Healthcare/ose ekuivalent REF-80363-11-27-2020
26 | Mirémbajtje e pajisjeve Aspirator prodhuesi M1ZUHO/ose ekuivalent REF-80366-11-27-2020
27 | Mirémbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi Innomed Medical/ose ekuivalent REF-80369-11-27-2020
28 | Mirémbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN/ose ekuivalent REF-80372-11-27-2020
29 | Mirémbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent REF-80375-11-27-2020
30 | Mirémbajtje e pajisjeve Inkubator prodhuesi NAKAMURA /ose ekuivalent REF-80377-11-27-2020
31 | Mirémbajtje e pajisjeve Inkubator prodhuesi ATOM/ose ekuivalent REF-80380-11-27-2020
32 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi TOSHIBA/ose ekuivalent REF-80382-11-27-2020
33 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi ESAOTE/ose ekuivalent REF-80384-11-27-2020
34 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SIEMENS/ose ekuivalent REF-80386-11-27-2020
35 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SAMSUNG MEDISON/ose ekuivalent REF-80389-11-27-2020
36 | Mirémbajtje e pajisjeve Spirometer prodhuesi CHEST/ose ekuivalent REF-80391-11-27-2020
37 | Mirémbajtje e pajisjeve EMG prodhuesi MICROMED/ose ekuivalent REF-80393-11-27-2020
38 | Mirémbajtje e pajisjeve Video EEG prodhuesi Viasys Healthcare/ose ekuivalent REF-80395-11-27-2020
Mirémbajtje e pajisjeve Aspirator Ultrasonic prodhuesi INTEGRA LifeSciences
39 Corporation/osg ejkdivalentp P REF-80397-11-27-2020
40 | Mirémbajtje e pajisjeve Sharre Kirurgjikale prodhuesi AESCULAP/ose ekuivalent REF-80399-11-27-2020
41 | Mirémbajtje e pajisjeve Neuroendoskopike prodhuesi Aesculap/ose ekuivalent REF-80401-11-27-2020
42 | Mirémbajtje e pajisjeve Sharre Kirurgjikale prodhuesi DE SOUTER/ose ekuivalent REF-80403-11-27-2020
43 E:I(Lriii;/r::;ijttje e pajisjeve Intraaortik Ballon Pomp prodhuesi ARROW Teleflex/ose REF-80405-11-27-2020
44 | Mirémbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET/ose ekuivalent REF-80407-11-27-2020
45 | Mirémbajtje e pajisjeve te KardioKirurgjise prodhuesi TERUMO/ose ekuivalent REF-80409-11-27-2020
46 | Mirémbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti, prodhuesi DRAGER/ose ekuivalent REF-80411-11-27-2020
47 | Mirémbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden/ose ekuivalent REF-80414-11-27-2020
48 le\l/l(luri?/rzlk;ijttje e SITEM MONTITORIMI PACIENTESH, prodhuesi PHILIPS/ose REF-80416-11-27-2020
49 | Mirémbajtje e pajisjeve TREADMILL prodhuesi CARDIOLINE/ose ekuivalent REF-80418-11-27-2020
50 | Mirémbajtje e pajisjeve Mikroskop prodhuesi ZEISS/ ose ekuivalent REF-80420-11-27-2020
51 | Mirémbajtje e pajisjeve FAKO prodhuesi ALCON/ose ekuivalent REF-80422-11-27-2020
52 | Mirémbajtje e pajisjeve SHTRAT Operator prodhuesi MAQUET/ose ekuivalent REF-80426-11-27-2020
53 | Mirémbajtje e pajisjes Hidroklave prodhuesi Hydrocllave/ose ekuivalent REF-80428-11-27-2020
54 | Mirémbajtje e pajisjes Kapé Radiofarmaceutike prodhuesi Comecer/ose ekuivalent REF-80430-11-27-2020
55 | Mirémbajtje e pajisjeve mjekésore Scanner CT té prodhuesit GE/ ose ekuivalent* REF-80432-11-27-2020
56 | Mirémbajtje e pajisjeve mjekésore té prodhuesit MEDISO/ose ekuivalent REF-80434-11-27-2020

2.2  Llojii“Kontratave Publike pér Shérbime”

Konkurs Projektimi Shérbime Konsulence
U U

X

Shérbime té tjera
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2.3 Kontraté né bazé té¢ Marréveshjes Kuadér
Po O Jo X
2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér
Me njé Operator Ekonomik 0
Me disa operatoré ekonomiké O

Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po O Jo O

Né Marréveshjen Kuadér me 1 Operator Ekonomik, kur té gjitha kushtet jané té
pércaktuara, té jepen arsyet e pérzgjedhjes sé késaj lloj Marréveshje Kuadér

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té ciléet do té perfundojé Marréveshja

Kuadér: (Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me
té cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér).
2.6 Kushtet gqé do zbatohen né rastin e rihapjes sé

konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i
blerjes elektronike

2.7 Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, té cilat do té lidhin marréveshjen
kuadér:

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér

1. Fondi limit: 167.028.246,25 (Njéqind e e Gjashtédhjeté e Shtaté Milion e Njézeté e
Teté Mijé e Dyqind e Dyzeté e Gjashté piké Njézet e Pesé) Leké pa TVSH

2. Burimi i Financimit : Buxheti i shtetit 2021
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3. Objekti i kontratés: Mirémbayjtje e pajisjeve mjekesore né QSUT pér vitin 2021” e

ndare ne lote

2.9 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja né muaj [J [ ] ose dite L1 L]0
ose

duke filluar nga nenshkrimi kontrates me pérfundim ne 31/12/2021

Shenim: (Nése afatet ligjore té procedurés sé prokurimit kalojné datén 01.01.2021 atéheré vlera
e mirémbajtjes rikalkulohet duke marré parassysh vlerén ditore pér pajisje, me afat deri né

31.12.2021.)

2.9.1 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

shumé se (4) vjet)
Ose duke filluar nga /0000 (dd/mm/vvvy)
Pérfunduar mé O0/00/00 (dd/immivvewy)

Kohézgjatja né muaj: [ ose dité: [0 (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér(jo mé

2.10 Vendi i kryerjes sé shérbimeve, objekti i kontratés/marréveshjes kuadér:

2.11 Ndarja né Lote:

Po X Jo 0

Nése po,
2.12  Pérshkrim i shkurtér i loteve

Emeértimi i Loteve

Fondi limit i lotit

1 | Mirémbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi DRAGER/ ose ekuivalent 3290983,5
2 | Mirémbajtje e pajisjeve te anestezise prodhuesi MEDEC/ ose ekuivalent 4299819 4
3 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO te prodhuesti GE/ose ekuivalent 41011984
4 | Mirémbajtje e pajisjeve Incubator te prodhuesti GE/ose ekuivalent 718032,78
5 | Mirémbajtje e pajisjeve Aparat Anestezie te prodhuesti GE/ose ekuivalent 1047131,1
6 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi TOSHIBA/ose ekuivalent 3899999
7 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesit Shimadzu/ose ekuivalent 648991,94
8 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi GMM)/ose ekuivalent 9594764,2
9 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILPS/ose ekuivalent 1258551,9
10 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi/Skopi te prodhuesi Philips/ose ekuivalent 6200828,6
11 | Mirémbajtje e pajisieve MAMOGRAF prodhuesi IMS/ose ekuivalent 4902568,3
12 | Mirembajtje e Sistemit PACS prodhuesi FUJI/ose ekuivalent 5850001
13 | Mirémbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent 2224904,4
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14 | Mirémbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesit SIEMENS/ose ekuivalent 1785109,3
15 | Mirémbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi KARL STORZ/ose ekuivalent 11668033
16 | Mirémbajtje e pajisjeve Lithotripter prodhuesi STORZ MEDICAL /ose ekuivalent 5199754,1
17 | Mirémbajtje e pajisjeve Endoskopike prodhuesi PENTAX/ose ekuivalent 192532,5
18 | Mirémbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi OLYMPUS/ose ekuivalent 2158486,3
19 | Mirémbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi FUJINON/ose ekuivalent 1799997,5
20 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi FUJINON/ose ekuivalent 1200000
21 | Mirémbajtje e pajisjes Fibroscan prodhuesi ECHOSENS/ose ekuivalent 21919945
22 | Mirémbajtje e pajisjeve Respirator prodhuesi ACOMA/ose ekuivalent 887999,08
23 | Mirémbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesit DRAGER/ose ekuivalent 5056147,2
24 | Mirémbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesi NEWPORT/ose ekuivalent 2575075
25 | Mirémbajtje e pajisjeve respirator te prodhuesit VIASYS Healthcare/ose ekuivalent 4899177,2
26 | Mirémbajtje e pajisjeve Aspirator prodhuesi MI1ZUHO/ose ekuivalent 678987,16
27 | Mirémbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi Innomed Medical/ose ekuivalent 171004,4
28 | Mirémbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN/ose ekuivalent 720031,27
29 | Mirémbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent 4572273,2
30 | Mirémbajtje e pajisjeve Inkubator prodhuesi NAKAMURA /ose ekuivalent 534360
31 | Mirémbajtje e pajisjeve Inkubator prodhuesi ATOM/ose ekuivalent 1335900
32 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi TOSHIBA/ose ekuivalent 2313998,2
33 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi ESAOTE/ose ekuivalent 1905300
34 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SIEMENS/ose ekuivalent 3957158,3
35 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SAMSUNG MEDISON/ose ekuivalent 4338739,1
36 | Mirémbajtje e pajisjeve Spirometer prodhuesi CHEST/ose ekuivalent 412749,15
37 | Mirémbajtje e pajisjeve EMG prodhuesi MICROMED/ose ekuivalent 810978,13
38 | Mirémbajtje e pajisjeve Video EEG prodhuesi Viasys Healthcare/ose ekuivalent 399894,37
39 Mirémbajtje e pajisjeve Aspirator Ultrasonic prodhuesi INTEGRA LifeSciences 2376880
Corporation/ose ekuivalent
40 | Mirémbajtje e pajisjeve Sharre Kirurgjikale prodhuesi AESCUL AP/ose ekuivalent 1570230
41 | Mirémbaijtje e pajisjeve Neuroendoskopike prodhuesi Aesculap/ose ekuivalent 2355345
42 | Mirémbaijtje e pajisjeve Sharre Kirurgjikale prodhuesi DE SOUTER/ose ekuivalent 199992,04
43 Mir_émbajtje e pajisjeve Intraaortik Ballon Pomp prodhuesi ARROW Teleflex/ose 509996,16
ekuivalent
44 | Mirémbaijtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET/ose ekuivalent 1859345,8
45 | Mirémbajtje e pajisjeve te KardioKirurgjise prodhuesi TERUMO/ose ekuivalent 1932365,8
46 | Mirémbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti, prodhuesi DRAGER/ose ekuivalent 1923928,6
47 | Mirémbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden/ose ekuivalent 2420001,1
48 Mir_émbajtje e SITEM MONTITORIMI PACIENTESH, prodhuesi PHILIPS/ose 84987158
ekuivalent
49 | Mirémbajtje e pajisjeve TREADMILL prodhuesi CARDIOLINE/ose ekuivalent 8999344
50 [ Mirémbajtje e pajisjeve Mikroskop prodhuesi ZEISS/ ose ekuivalent 2672677,5
51 | Mirémbajtje e pajisjeve FAKO prodhuesi ALCON/ose ekuivalent 1609128,1
52 | Mirémbajtje e pajisjeve SHTRAT Operator prodhuesi MAQUET/ose ekuivalent 2099946,7
53 | Mirémbajtje e pajisjes Hidroklave prodhuesi Hydrocllave/ose ekuivalent 2212937,1
54 | Mirémbajtje e pajisjes Kapé Radiofarmaceutike prodhuesi Comecer/ose ekuivalent 411634,67
55 | Mirémbajtje e pajisjeve mjekésore Scanner CT té prodhuesit GE/ ose ekuivalent* 15976229
56 | Mirémbajtje e pajisjeve mjekésore té prodhuesit MEDISO/ose ekuivalent 7605505

Shenim: (Nése afatet ligjore té procedurés sé prokurimit kalojné datén 01.01.2021 atéheré vlera
e mirémbajtjes rikalkulohet duke marré parassysh vlerén ditore pér pajisje, me afat deri né

31.12.2021.)




Dokumentat standarde té tenderit

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér ¢do lot paraqgitet njé
oferté e vecanté.

2.13  Opsionet:
Numri i rinovimeve t& mundshme (nése ka): L[]
Ose:nga L1 ne LJ0J

2.14 Do té pranohen variantet:
Po O Jo X

2.141 Do té pranohet nenkontraktimi:
Po 0 Jo X

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim:
Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po a Jo a
Shenime te tjera

2.15. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe
Komunikimit (TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombétare e
Shogerisé sé Informacionit:

Po 0 Jo O

2.16. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe
Komunikimit (T1K), né rastin kur standardet jané té pa-aplikueshme, éshté marré miratimi

paraprak nga Agjencia Kombétare e Shogérisé sé Informacionit:
Po 0 Jo 0
Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik
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3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcés 8

3.2 Sigurimi i Ofertés?: (i zbatueshém né rastin e procedurave té prokurimit me vleré mé té
larté se kufiri i larté monetar, né rast se kérkohet nga autoriteti kontraktor) Operatori Ekonomik
paraget Formularin e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, sipas Shtojcés 3. Vlera e kérkuar e
sigurimit té ofertés éshté Leké (shuma e shprehur né fjalé).

Né rastet e dorézimit té ofertés pér Lote, vlera e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, pér secilin nga
Lotet éshté si mé poshté:

Loti 1 Leké
Loti 2 Leké
Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurés: E hapur

Proceduré prokurimi e rishpallur
Po 0 Jo 0

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé prokurimi té anulluar
c) Fondi limit i procedurés sé prokurimit té anulluar

4.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
A) ¢mimi méiulét X
Ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme 0O
lidhur me réndésiné: Cmimi OO pikéld
etj. OO piké
Autoriteti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér ¢do kriter vlerésimi té vendosur.

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 28/12/2020 (dd/mm/vwwv) Ora: 10:00

Vendi: www.app.gov.al

2 Sigurimi i ofertes nuk kérkohet né procedurat e prokurimit me vleré mé té ulét se kufiri i larté monetar
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Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al

4.4  Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 28/12/2020 (dd/mm/vwwv) Ora: 10:00vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertate paraqitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé
atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané dorézuar oferta, né bazé té kérkesés sé tyre.

45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: 150 (njeqind e pesedhjete)

4.6  Gjuha (-ét) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip X Anglisht a
Tjetér

Seksioni 5 Informacione plotésuese

5.1 Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me
mjete elektronike):

Po 0 Jo 0
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomikeé.
Operatorét Ekonomike té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térhegjen e dokumentave té tenderit)

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 01/12/2020
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Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Qendra Spitalore Universitare “Nene Tereza”
Adresa Rruga e Dibres Nr. 372, Tirane

Tel/Fax Tel. +355 42 362 627 Fax. +355 42 363 644
E-mail meqi.prifti@qgsut.gov.al

Fagja e Internetit www.qsut.gov.al

2. Lloji i procedurés se prokurimit: Procedure e Hapur

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: Mirémbajtje e pajisjeve mjekesore né QSUT
pér vitin 2021” e ndare ne 56 lote.

4. Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-80292-11-27-2020

Emeértimi i Loteve

Nr | Ref. se Lotit

1 [ Mirémbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi DRAGER/ ose ekuivalent REF-80299-11-27-2020
2 | Mirémbajtje e pajisjeve te anestezise prodhuesi MEDEC/ ose ekuivalent REF-80304-11-27-2020
3 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO te prodhuesti GE/ose ekuivalent REF-80306-11-27-2020
4 | Mirémbaijtje e pajisjeve Incubator te prodhuesti GE/ose ekuivalent REF-80308-11-27-2020
5 | Mirémbajtje e pajisjeve Aparat Anestezie te prodhuesti GE/ose ekuivalent REF-80312-11-27-2020
6 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi TOSHIBA/ose ekuivalent REF-80315-11-27-2020
7 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesit Shimadzu/ose ekuivalent REF-80318-11-27-2020
8 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi GMM/ose ekuivalent REF-80320-11-27-2020
9 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILPS/ose ekuivalent REF-80323-11-27-2020
10 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi/Skopi te prodhuesi Philips/ose ekuivalent REF-80325-11-27-2020
11 | Mirémbajtje e pajisjeve MAMOGRAF prodhuesi IMS/ose ekuivalent REF-80327-11-27-2020
12 | Mirembajtje e Sistemit PACS prodhuesi FUJI/ose ekuivalent REF-80329-11-27-2020
13 | Mirémbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent REF-80331-11-27-2020
14 | Mirémbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesit SIEMENS/ose ekuivalent REF-80333-11-27-2020
15 | Mirémbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi KARL STORZ/ose ekuivalent REF-80336-11-27-2020
16 | Mirémbajtje e pajisjeve Lithotripter prodhuesi STORZ MEDICAL /ose ekuivalent REF-80340-11-27-2020
17 | Mirémbaijtje e pajisjeve Endoskopike prodhuesi PENTAX/ose ekuivalent REF-80342-11-27-2020
18 | Mirémbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi OLYMPUS/ose ekuivalent REF-80344-11-27-2020
19 | Mirémbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi FUJINON/ose ekuivalent REF-80348-11-27-2020
20 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi FUJINON/ose ekuivalent REF-80348-11-27-2020
21 | Mirémbajtje e pajisjes Fibroscan prodhuesi ECHOSENS/ose ekuivalent REF-80351-11-27-2020
22 | Mirémbajtje e pajisjeve Respirator prodhuesi ACOMA/ose ekuivalent REF-80353-11-27-2020
23 | Mirémbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesit DRAGER/ose ekuivalent REF-80357-11-27-2020
24 | Mirémbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesi NEWPORT/ose ekuivalent REF-80360-11-27-2020
25 | Mirémbajtje e pajisjeve respirator te prodhuesit VIASYS Healthcare/ose ekuivalent REF-80363-11-27-2020
26 | Mirémbajtje e pajisjeve Aspirator prodhuesi M1ZUHO/ose ekuivalent REF-80366-11-27-2020

10



mailto:megi.prifti@qsut.gov.al
http://www.qsut.gov.al/

Dokumentat standarde té tenderit

27 | Mirémbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi Innomed Medical/ose ekuivalent REF-80369-11-27-2020
28 | Mirémbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN/ose ekuivalent REF-80372-11-27-2020
29 | Mirémbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent REF-80375-11-27-2020
30 | Mirémbajtje e pajisjeve Inkubator prodhuesi NAKAMURA /ose ekuivalent REF-80377-11-27-2020
31 | Mirémbajtje e pajisjeve Inkubator prodhuesi ATOM/ose ekuivalent REF-80380-11-27-2020
32 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi TOSHIBA/ose ekuivalent REF-80382-11-27-2020
33 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi ESAOTE/ose ekuivalent REF-80384-11-27-2020
34 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SIEMENS/ose ekuivalent REF-80386-11-27-2020
35 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SAMSUNG MEDISON/ose ekuivalent REF-80389-11-27-2020
36 | Mirémbajtje e pajisjeve Spirometer prodhuesi CHEST/ose ekuivalent REF-80391-11-27-2020
37 | Mirémbajtje e pajisjeve EMG prodhuesi MICROMED/ose ekuivalent REF-80393-11-27-2020
38 | Mirémbajtje e pajisjeve Video EEG prodhuesi Viasys Healthcare/ose ekuivalent REF-80395-11-27-2020
39 Mirémbajtje e pajisjfsve Aspirator Ultrasonic prodhuesi INTEGRA LifeSciences REF-80397-11-27-2020
Corporation/ose ekuivalent
40 | Mirémbajtje e pajisjeve Sharre Kirurgjikale prodhuesi AESCUL AP/ose ekuivalent REF-80399-11-27-2020
41 | Mirémbaijtje e pajisjeve Neuroendoskopike prodhuesi Aesculap/ose ekuivalent REF-80401-11-27-2020
42 | Mirémbaijtje e pajisjeve Sharre Kirurgjikale prodhuesi DE SOUTER/ose ekuivalent REF-80403-11-27-2020
43 | Mirémbajtje e pajisjeve Intraaortik Ballon Pomp prodhuesi ARROW Teleflex/ose ekuivalent REF-80405-11-27-2020
44 | Mirémbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET /ose ekuivalent REF-80407-11-27-2020
45 | Mirémbajtje e pajisjeve te KardioKirurgjise prodhuesi TERUMO/ose ekuivalent REF-80409-11-27-2020
46 | Mirémbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti, prodhuesi DRAGER/ose ekuivalent REF-80411-11-27-2020
47 | Mirémbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden/ose ekuivalent REF-80414-11-27-2020
48 | Mirémbajtje e SITEM MONTITORIMI PACIENTESH, prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent REF-80416-11-27-2020
49 | Mirémbajtje e pajisjeve TREADMILL prodhuesi CARDIOLINE/ose ekuivalent REF-80418-11-27-2020
50 | Mirémbajtje e pajisjeve Mikroskop prodhuesi ZEISS/ ose ekuivalent REF-80420-11-27-2020
51 | Mirémbajtje e pajisjeve FAKO prodhuesi ALCON/ose ekuivalent REF-80422-11-27-2020
52 | Mirémbajtje e pajisjeve SHTRAT Operator prodhuesi MAQUET/ose ekuivalent REF-80426-11-27-2020
53 | Mirémbajtje e pajisjes Hidroklave prodhuesi Hydrocllave/ose ekuivalent REF-80428-11-27-2020
54 | Mirémbajtje e pajisjes Kapé Radiofarmaceutike prodhuesi Comecer/ose ekuivalent REF-80430-11-27-2020
55 | Mirémbajtje e pajisjeve mjekésore Scanner CT té prodhuesit GE/ ose ekuivalent* REF-80432-11-27-2020
56 | Mirémbajtje e pajisjeve mjekésore té prodhuesit MEDISO/ose ekuivalent REF-80434-11-27-2020

Fondi limit sipas loteve:

5. Fondi limit : 167.028.246,25 (Njéqind e e Gjashtédhjeté e Shtaté Milion e Njézeté e Teté
Mijé e Dyqind e Dyzeté e Gjashté piké Njézet e Pesé) Leké pa TVSH

Emértimi i Loteve Fondi limit i lotit
1 [ Mirémbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi DRAGER/ ose ekuivalent 3290983,5
2 | Mirémbajtje e pajisjeve te anestezise prodhuesi MEDEC/ ose ekuivalent 4299819,4
3 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO te prodhuesti GE/ose ekuivalent 4101198,4
4 | Mirémbajtje e pajisjeve Incubator te prodhuesti GE/ose ekuivalent 718032,78
5 | Mirémbajtje e pajisjeve Aparat Anestezie te prodhuesti GE/ose ekuivalent 1047131,1
6 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi TOSHIBA/ose ekuivalent 3899999
7 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesit Shimadzu/ose ekuivalent 648991,94
8 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi GMM)/ose ekuivalent 9594764,2

11




Dokumentat standarde té tenderit

9 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILPS/ose ekuivalent 1258551,9
10 | Mirémbajtje e pajisjeve Grafi/Skopi te prodhuesi Philips/ose ekuivalent 6200828,6
11 | Mirémbajtje e pajisjeve MAMOGRAF prodhuesi IMS/ose ekuivalent 4902568,3
12 | Mirembajtje e Sistemit PACS prodhuesi FUJI/ose ekuivalent 5850001
13 | Mirémbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent 22249044
14 | Mirémbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesit SIEMENS/ose ekuivalent 1785109,3
15 | Mirémbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi KARL STORZ/ose ekuivalent 11668033
16 | Mirémbajtje e pajisjeve Lithotripter prodhuesi STORZ MEDICAL /ose ekuivalent 5199754,1
17 | Mirémbajtje e pajisjeve Endoskopike prodhuesi PENTAX/ose ekuivalent 192532,5
18 | Mirémbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi OLYMPUS/ose ekuivalent 2158486,3
19 | Mirémbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi FUJINON/ose ekuivalent 1799997,5
20 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi FUJINON/ose ekuivalent 1200000
21 | Mirémbajtje e pajisjes Fibroscan prodhuesi ECHOSENS/ose ekuivalent 21919945
22 | Mirémbajtje e pajisjeve Respirator prodhuesi ACOMA/ose ekuivalent 887999,08
23 | Mirémbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesit DRAGER/ose ekuivalent 5056147,2
24 | Mirémbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesi NEWPORT/ose ekuivalent 2575075
25 | Mirémbajtje e pajisjeve respirator te prodhuesit VIASYS Healthcare/ose ekuivalent 4899177,2
26 | Mirémbajtje e pajisjeve Aspirator prodhuesi M1ZUHO/ose ekuivalent 678987,16
27 | Mirémbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi Innomed Medical/ose ekuivalent 171004,4
28 | Mirémbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN/ose ekuivalent 720031,27
29 | Mirémbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent 4572273,2
30 | Mirémbajtje e pajisjeve Inkubator prodhuesi NAKAMURA /ose ekuivalent 534360
31 | Mirémbajtje e pajisjeve Inkubator prodhuesi ATOM/ose ekuivalent 1335900
32 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi TOSHIBA/ose ekuivalent 2313998,2
33 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi ESAOTE/ose ekuivalent 1905300
34 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SIEMENS/ose ekuivalent 3957158,3
35 | Mirémbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SAMSUNG MEDISON/ose ekuivalent 4338739,1
36 | Mirémbajtje e pajisjeve Spirometer prodhuesi CHEST/ose ekuivalent 412749,15
37 | Mirémbajtje e pajisjeve EMG prodhuesi MICROMED/ose ekuivalent 810978,13
38 | Mirémbajtje e pajisjeve Video EEG prodhuesi Viasys Healthcare/ose ekuivalent 399894,37
39 Mirémbajtje e pajisjeve Aspirator Ultrasonic prodhuesi INTEGRA LifeSciences 2376880

Corporation/ose ekuivalent
40 | Mirémbajtje e pajisjeve Sharre Kirurgjikale prodhuesi AESCULAP/ose ekuivalent 1570230
41 | Mirémbajtje e pajisjeve Neuroendoskopike prodhuesi Aesculap/ose ekuivalent 2355345
42 | Mirémbajtje e pajisjeve Sharre Kirurgjikale prodhuesi DE SOUTER/ose ekuivalent 199992,04
43 Mir_émbajtje e pajisjeve Intraaortik Ballon Pomp prodhuesi ARROW Teleflex/ose 509996,16

ekuivalent
44 | Mirémbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET/ose ekuivalent 1859345,8
45 | Mirémbaijtje e pajisjeve te KardioKirurgjise prodhuesi TERUMO/ose ekuivalent 1932365,8
46 | Mirémbaijtje e pajisjeve Monitor Pacienti, prodhuesi DRAGER/ose ekuivalent 1923928,6
47 | Mirémbaijtje e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden/ose ekuivalent 2420001,1
48 Mir_'émbajtje e SITEM MONTITORIMI PACIENTESH, prodhuesi PHILIPS/ose 8498715 8

ekuivalent
49 | Mirémbajtje e pajisjeve TREADMILL prodhuesi CARDIOLINE/ose ekuivalent 8999344
50 | Mirémbajtje e pajisjeve Mikroskop prodhuesi ZEISS/ ose ekuivalent 2672677,5
51 | Mirémbajtje e pajisjeve FAKO prodhuesi ALCON/ose ekuivalent 1609128,1
52 | Mirémbajtje e pajisjeve SHTRAT Operator prodhuesi MAQUET/ose ekuivalent 2099946,7
53 | Mirémbajtje e pajisjes Hidroklave prodhuesi Hydrocllave/ose ekuivalent 2212937,1
54 | Mirémbajtje e pajisjes Kapé Radiofarmaceutike prodhuesi Comecer/ose ekuivalent 411634,67
55 | Mirémbajtje e pajisjeve mjekésore Scanner CT té prodhuesit GE/ ose ekuivalent* 15976229
56 | Mirémbajtje e pajisjeve mjekésore té prodhuesit MEDISO/ose ekuivalent 7605505
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5. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: nga data nenshkrimi kontrates
deri ne daten 31.12.2021

Shenim: (Nése afatet ligjore té procedurés sé prokurimit kalojné datén 01.01.2021
atéheré vlera e mirémbajtjes rikalkulohet duke marré parassysh vlerén ditore pér pajisje, me
afat deri né 31.12.2021.)

6. Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: data 28.12.2020 ora
10:00

7. Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje data 28.12.2020 ora
10:00

13




Dokumentat standarde té tenderit

UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i ofertés

11

1.2

13

14

1.5

1.6

Operatorét Ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin oferta, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né kéto DT. Ofertat gé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto DT do té refuzohen
si té papranueshme.

Operatori Ekonomik pérballon kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé
tij. Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertes duhet té
shtypet ose té shkruhet me bojé qé nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertés duhet té lidhen sé
bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérvec literaturés sé pandryshueshme
e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar.
Cdo ndryshim né oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.

Né rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té
shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar qé do té
pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit.

Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paragitur si pjesé e
ofertés. Né rast verifikimi té pérmbajtjes sé& dokumentacionit té paraqitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik ndodhet
né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sé.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formulari i Ofertés Ekonomike, plotésuar sipas Shtojcés 1 té DT.

b) Deklaratén pér paragitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 1/1.

c) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, katalogje, kampione etj)

¢) Dokumentat dhe vértetimet e kérkuara né Shtojcén 7.
d) (Opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet)

Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.
14
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Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé Dispozitave
Ligjore né Marrédhéniet e Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me ¢do
punémarrés dhe gé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit té Punés
(ku pérfshihen edhe té drejtat e gruas shtatzéné, gruas gé sapo ka lindur dhe/ose gruas me
fémijé né gji, té parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe té
legjislacionin té punés né térési.

Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet
té dorézojné vetém ofertén origjinale té futur né njé zarf jotransparent, t&¢ mbyllur, té
vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe t€ shénuar: “Oferté pér
kryerjen e shérbimeve; Nr e Njoftimit
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA

(dd/mm/vv) orés .

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké duhet
té dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé,
www.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té
modifikojné ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térhegje té kryhet
para afatit kohor pérfundimtar pér paragitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe
térheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datés s€ fundit pér
dorézimin e ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet
pérkatésisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojé
né ¢do kohé ofertén deri pérpara pérfundimit té afatit kohor pér dorézimin e ofertave,
pa patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet
kryhen né llogariné e tij, né fagen zyrtare té APP-s&, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

2.1

2.2

Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés Ekonomike bashkangjitur me
kéto DT, duke pércaktuar shérbimet qé do té ekzekutohen dhe cmimin e tyre.

Té gjitha ¢gmimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe
tatimet gé zbatohen, por pa pérfshiré TVSH. Nése ¢mimet kuotohen né njé monedhé té
huaj, atéheré ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar t€ kémbimit té
Bankés sé Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés
dhe duhet té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.
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Ofertuesi duhet té shénojé né Formularin e Ofertés Ekonomike, ¢cmimet totale té ofertés té
té gjitha Shérbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet cmimit té dhéné
dhe pérbén vlerén totale té ofertés.

NEé rastin e nje marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet NUK jané pércaktuar, gmimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara; ato jané objekt i
ndryshimit pas njé mini-konkurrimi midis operatoréve ekonomiké, palé né marreveshjen
kuadér.

Sigurimi i Ofertés, kur kérkohet, duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té
afatit kohor pér dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do
té keté si pasojé refuzimin e ofertés.

Sigurimi i Ofertés, kur kérkohet, mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet té dorézohet sé bashku me ofertén para hapjes sé ofertave,
pérndryshe oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té vlefshém pérgjaté gjithé periudhés sé viefshmérisé
sé ofertés. Né rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie bankare, Autoriteti
Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga nénshkrimi i
kontratés.

2.7 Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do rast,
té paktén 5 dité nga pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave,
autoriteti kontraktor mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim t€ zgjas€ periudhén e
vlefshméris€, deri n€ njé daté t€ caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me
shkrim pa humbur té drejtén pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé. Ofertuesi
qé bie dakord té zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontraktor
me shkrim, dhe paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tille. Oferta nuk
mund té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti
Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon
kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré
Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ofertén.

2.8 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé

Seksioni 3. Vlerésimi i ofertave

3.1 Kriteret e pérzgjedhjes
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(Opsioni 1) Cmimi mé i ulét i ofertés sé kualifikuar.
Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi gé ka ofruar cmimin mé ulét té ofertés.
(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér Kkriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké do té
keté cdo kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret e vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Né ¢do rast, kur Kkriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit t¢ cmimit nuk
do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale gé do té marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jane pikét totale té ofertés sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikét pér ¢do kriter té vlerésuar

Pikét pér ¢do kriter pérllogariten sipas formulés:
Pk1= Vminkl x Pmaxk1/Ok1

Pkl Pikét e kriterit qé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit qé vlerésohet
Pmaxk1l Pikét maksimale gé i jepen kriterit gé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Sgarim
Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i té dy opsioneve e
bén procedurén té pavlefshme.

Né rastin e prokurimit té marréveshjes kuadér, kur objekt i késaj marréveshje jané biletat e
transportit ajror ndérkombétar, né vend té ¢cmimit do té pérdoret marzhi i fitimit i shprehur né
pérgindje.

3.2  Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime né oferté, gé jané thjesht té njé natyre aritmetike,
nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjéheré
Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi ¢do korrigjim té tillé dhe mund
té¢ vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht qé Ofertuesi t’a keté miratuar kété
komunikim gé i éshté béré. Nése Ofertuesi refuzon té pranojé korrigjimin e propozuar,
atéheré oferta do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té ofertés, nése ekziston njé e tillé.
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3.2.2 Gabimet né llogaritjen e gmimit do té korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si mé poshté:

- né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalé,
atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur shuma
né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik;

- nése ka mospérputhje ndérmjet ¢mimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga
shumézimi i ¢mimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢cmimi njési, dhe
rrjedhimisht duhet té korrigjohet shuma né total, nése ka njé gabim né njé shumé total, qé
korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali
dhe totali duhet té korrigjohet. Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme
pér ofertuesin. Nése ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet Ofertat
me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé
shumé se + 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar.

3.3 Ofertat anomalisht té uléta

3.3.1 Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me shérbimet e ofruara, atéheré
Autoriteti Kontraktor i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢cmimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim qé té bindé Autoritetin Kontraktor, atéheré ky i
fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

3.3.2 Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét sipas pércaktimit t& béré né nenin 66 té Kreut VII
té RrPP .

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 56, té LPP-sé,
oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérgind e fondit limit
té pérllogaritur.

Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin 56 té LPP-
sé, oferta vlerésohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérgind
e mesatares sé ofertave té vlefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave
duhet té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér kualifikimin ose jo
té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né cdo rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 56
té LPP.

Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre
ose mé shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O - Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave té vlefshme
n-— Numri i Ofertave té vlefshme
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Zwv-  Zbritja e Mundshme
Mo=0:1+02+03+...0n/n
Zm =85 % Mo

Vlera e Ofertés gé vlerésohet <ZM........... , st rrjedhim Oferta éshté Anomalisht e
Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do té
verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me pikét mé
té larta e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét.

3.3.3 Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomikeé sipas nenit 63 té LPP-sé.

Seksioni 4. Nénshkrimi i kontratés

4.1 Njoftimi i fituesit

4.2

421

422

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, sic
parashikohet né Shtojcén 14. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e
Njoftimeve Publike, si¢c kérkohet né Nenin 58 té LPP-sé.

Sigurimi i kontratés

Autoriteti Kontraktor kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 10 % e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 20 té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit
té kontratés.

Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:
i garanci bankare,
ii. garanci sigurimi,

Ky formular nuk pérdoret nga autoritetet kontraktore né rastin e prokurimit té kontratave
sektoriale.

4.3

Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Né pajtim me RrPP, pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti kontraktor dérgon njé njoftim né APP
pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike.
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Shénim: Autoritetet kontraktore nuk duhet té ndérhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 4.
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1.  SHTOJCAT
Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertés Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaraté pér paragitje oferte té pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesés pér Oferté (né rastin e Marréveshjes Kuadér)

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit té Ofertés

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike dhe té Termave té Referencés
nga operatori ekonomik

Shtojca 6: Deklaraté pér konfliktin e interesit

Shtojca 7: Deklaraté mbi pérmbushjen e kritereve te pergjithshme

Shtojca 7/1: Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e
punés

Shtojca 8: Formular pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes

Shtojca 9: Specifikimet teknike

Shtojca 10: Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér

Shtojca 11: Sherbimet dhe Grafiku i ekzekutimit

Shtojca 12: Termat e Referencés

Shtojca 13. Formulari pér Njoftimin e Skualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit té Fituesit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit te operatoréve ekonomikeé té suksesshém né Marréveshjen
Kuadér

Shtojca 16: Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Shtojca 17: Kushtet e Vecganta té Kontratés

Shtojca 18: Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar

Shtojca 19: Formulari i Njoftimit t& Kontratés sé Nénshkruar pér publikim né Buletinin e
Njoftimeve Publike

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit té Kontratés

Shtojca 21: Formulari i Ankesés né Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marréveshja Kuadér ku Jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 23: Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 24: Formulari i Njoftimit t¢ Anullimit
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Shtojca 1

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]

* *x *

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencés né fagen

e APP-se

* k% %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH
1 2 4 5 6
Nr Pérshkrimi i Shérbimeve | Sasia Cmimi Cmimi Afati
Njési Total
Cmimi Neto )
TVSH (%)
Cmimi Total
Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
Shénim:
Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kerkuar ne dokumentat e tenderit)
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Shtojca 1/1
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE

Pér paragitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gqé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Kontraktor: ; me objekt:
; me fond limit:

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , Né mbéshtetje té nenit 1 té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér

prokurimin publik”, t&€ ndryshuar si dhe né mbéshtetje té Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e
konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té
plota né cdo aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: qé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj gé oferta e paragitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja
né prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté
né cdo aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né interes
té Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér géllim té késaj deklarate dhe ofertés sé paragitur, uné kuptoj qé fjala “konkurrenté”
nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si
bashkim operatorésh ekonomik, gé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté,
té béré nga Autoriteti Kontraktor;

b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés
pér Oferté.
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6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):

a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa

komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;
O

b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé
shumé konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né
dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).

O

7. Né vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), t¢ pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) ¢cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e gmimit;

c) géllimin apo vendimin pér té paragitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqgitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérveg késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésinég, sasiné, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve
apo shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérvec se kur jané deklaruar sipas
paragrafit té mésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jané béré té njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohura me géllim
nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes
zyrtare té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj
ose nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)
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Shtojca 2
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga autoriteti kontraktor né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit t& mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton pér té paragitur oferta né procedurén pér kryerjen e shérbimeve té méposhtme:

(jepni njé pérshkrim té sakté té objektit t& kontratés dhe sasise si¢ pérkufizohet né Dokumentat e
Tenderit (DT).

Vendi i kryerjes sé shérbimit
(jepni njé pérshkrim té shkurtér)

Kohézgjatja e shérbimit

Oferta duhet té paragitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén pérfundimtare]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit;:

Me shkrim __ Elektronik ( email, fax etj.)
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Shtojca 3

[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]

[ Shtojcé pér t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kérkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES

[Data]
Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencés né fagen
e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés] / éshté garantuar prané [emri dhe adresa e kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej
[monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga
operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e
méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paraqgitjen e
ofertave ose para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e
tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti kontraktor e
kerkon njé gjé té tillé;

- Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk
ka plotésuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar né
dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér
tender].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]
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[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik, nése éshté rasti]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi té€ mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor gé ky
informacionit qé pikate DT gé informacion duhet informacion té
duhet t¢ mbetet déshironi té mbeten | té mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial

KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i
kétyre té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti
Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, gé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, qé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo gé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té
etikés tregtare. Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti
synohet té€ mbrohet interesi publik.
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Shtojca 5

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
REALIZIMIN E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKU | EKZEKUTIMIT

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik, gé do té

zhvillohet né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari ,me cilésiné e té personit juridik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e
vértetojmé kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), té dorézuar
bashké me kété deklaraté, si dhe marrim pérsipér realizimin e objektit sipas grafikut té ekzekutimit
té pércaktuar nga autoriteti kontraktor.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

V ula
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Shtojca 6

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet
né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Konflikti i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé
zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive
té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar
né Kreun I, Seksioni Il, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat,Deputetet,
Gjyqtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té
Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé
Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té
Zgjedhjeve, Anétari i Keéshillit t& Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i
Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit t& Pasurive dhe Konfliktit té
Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqyrjes i Bankés sé Shqipérisé,
pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit;
energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e
Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do institucion publik,
qé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét
e institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t&¢ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak
té interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésisé.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit t& bashkisé, komunés ose té késhillit té
garkut, té anétarit té& késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété pike,
zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkingé, komunén ose késhillin e garkut,
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ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé
institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gé né kuptim té kétij
ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni t€ kérkesave dhe ndalimeve té pércaktuara n€ Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit té interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe né
aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit t&
Pasurive si dhe té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun Il1, Seksioni Il te Ligjit Nr.

9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté
ose té térthorté me personin juridik gé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 7

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga  Autoriteti Kontraktor me  objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari me cilesiné té  operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén
Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né& rastin kur
ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si person
juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat
penale, té parashikuara Nenin 45/1 té LPP.

e Personi/at né cilésiné e anétarit té organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik, si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjyqésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat
penale, té pércaktuara né nenin 45/1 té LPP3,

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

3 Autorizoj Autoritetin Kontraktor té béjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar né
kété Deklaraté.
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e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e
tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fuqi.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula

32




Dokumentat standarde té tenderit

Shtojca 7/1
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE
LIGJORE NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né progedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik

, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢cdo formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né
ményré té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fugi, t¢ vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shoqérore (ISHPSHSH). Né rastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin
e tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8
1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

(e njéjté pér té gjitha lotet)
Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin
e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi &shté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté
i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo
Fitimprurése”.

b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

C) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra qé lidhen me veprimtariné
profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore,
sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér
népérmjet paragitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet
té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, c¢cdo anétar i grupit duhet té dorézojé
vetédeklaratén e lartpérmendur.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Kéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 7.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Vec kesaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, duhet te dorezohen:

a. Marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomikeé éshté krijuar
zyrtarisht;

b. Prokura e posagme.
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Loti 1: Mirémbajtje E Pajisjeve Te Anestezise Prodhuesi Drager/ Ose Ekuivalent.
Fondi limit: 3 290 983,5( tre milion e sygind e nentedhjete mije e nenteqind e tetedhjete e tre
pike pese) leke pa TVSH

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Formulari i Ofertés, sipas Shtojces 1;

b. Deklaratén pér paraqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1

b. Listén e informacionit konfidencial sipas Shtojcés 4

¢. Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;

d. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcés 6;

dh.Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
sipas Shtojces 7/1;

d. Vértetim gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té

kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.

(Shénim: Mosshlyerja e detyrimeve té energjisé elektrike pérbén shkak pér skualifikimin e operatorit ekonomik,
pérvecrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara té energjisé elektrike, té konfirmuara né vértetimin e léshuar nga
furnizuesi, jané né proces ankimi né gjykaté)

2. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké:

a) Operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé Certifikaten 1SO 9001:2015 mbi “Sistemet e
menaxhimit té cilésisé ” ose 1SO 13485:2016 mbi “Sistemin e Menaxhimit té Cilésisé pér Pajisjet
Mjekésore”, né pérputhje me objektin e prokurimit, I&shuar nga nje organ i vleresimit te
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare
akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Certifikata kérkohet té jeté e vlefshme né kohén
e zhvillimit té tenderit.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

a) Kopje té certifikuara té bilanceve té tre viteve te fundit (2017, 2018, 2019) té operatorit
ekonomik pjesmarrés, té paragitura né autoritetet pérkatesé dhe té konfirmuara nga ky
autoritet.

b) Vértetim nga Dega e Tatimeve pér xhiron vjetore té realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit
(2017, 2018, 2019) ku vlera mesatare e tyre te jete sa 40% i vleres limit* té Lotit / shumés sé
Loteve gé konkurron operatori.

*Shénim: Pér efekt té pérllogaritjes sé vlerés sé kérkuar sipas kétij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerén e
fondit limit té lotit / shumés sé loteve qé konkuron té operatori, té parashikuar né pikén 2.8 / Seksioni 2 i DST.

2.3 Kapaciteti teknik:
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a) Deshmi nga operatori ekonomik per shérbime té ngjashme né njé vleré sa 40% té vleres sé
fondit limit* té Lotit / shumés sé loteve qé konkuron operatori, dhe ge eshte realizuar gjaté tre
viteve té fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

— Si déshmi pér pérvojén e méparshme me nje ent publik, kérkohet kontrata/kontratat
perkatese te shogeruara me vértetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre.

— NEé rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat si déshmi pranohen
vetém faturat tatimore te shitjes ku te shénohen garte datat, shumat dhe sasité e mallrave
té furnizuara.

*Shénim: Pér efekt té pérllogaritjes sé vlerés sé kérkuar sipas kétij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerén e fondit
limit té lotit / shumés sé loteve qé konkuron té operatori, té parashikuar né pikén 2.8/ Seksioni 2 i DST

b)  Operatori Ekonomik duhet té vértetojé qé ka té paktén 2(dy)* Inxhinieré/Specialisté né
stafin e vet té trajnuar pér pajisjet mjekésore té cilét do té kryejné shérbimin e mirémbajtjes dhe
furnizim vendosjes sé pjeséve té kémbimit, t& vértetuar népérmjet: diplomés, certifikatés sé
trajnimit, CV-sé, kontratés indiviuale té punés. Vetém ky staf do té kryejé ndérhyrjet e
mirémbajtjes parandaluese, korrigjuese dhe kalibruese té pajisjeve mjekésore.

*Shénim: Me kété numér minimal té kérkuar synohet té garantohet gjaté gjithé kohés ofrimi i shérbimit dhe
parandalohen rastet e pamundésisé sé prezencés sé stafit pér arsye té ndryshme objektive (leje vjetore, raport
mjekésor, trajnime etj).

c) Nga ofertuesi kérkohet Autorizimi nga prodhuesi / MAH / ose distributori i autorizuar (ku
té provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin) pér té garantuar mirémbajtjen cilésore, té
sigurté dhe pjesé origjinale té pajisjeve mjekésore objekt né kété proceduré prokurimi. Autorizimi
té jeté i vlefshém. Autorizimi duhet te jeté origjinal i pérkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar..

¢) OE duhet té paragesé Autodeklarate gé merr pérsipér zevendesimin e pjeséve te kémbimit
dhe konsumit dhe se:

o Materialet dhe pjesét e kémbimit duhet té jené té reja, origjinale ose nga prodhues té tjeré
té certifikuar, dhe gjithmoné né pérputhje me ato té pérdorura fillimisht né pajisje, duke
siguruar konformitet me udhézimet e dhéna nga prodhuesi né dokumentacionin teknik
furnizuar me pajisjen.

o Té jené té certifikuara me CE ose FDA sipas standarteve dhe direktivave té aprovuara né
tregun Europian.

o Kur éshté e aplikueshme, pjesét e kémbimit dhe aksesorét duhet té kené manual instalimi
shogérues sipas rekomandimeve té prodhuesit. Njé kopje e kétij mauali i dorézohet
pérfagésuesit té Autoritetit Kontraktor.

o Pjesét duhet té kené jo mé pak se 1 (njé)* vit garanci ku té pérfshihen té gjitha defektet e

mundshme té tyre.

(Sqarim: Afati i garancisé sé pjeséve té kémbimit mund té tejkalojé afatin e késaj kontrate. | kontraktuari
detyrohet t& mirémbajé, sipas kushteve té garancisé, pjesén e kémbimit edhe pas afatit t& pérfundimit té késaj
kontrate nése difekti i pjesés ndodh brenda afatit njé vjecar té garancisé sé pjesés sé kémbimit.)

o Pajisja do té jeté né gjéndje té ploté pune pas instalimeve te pjeséve té kémbimit ose
aksesoréve,
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d) OE duhet té paragesé Autodeklarate ku garanton se né rast té shpalljes fitues, do té kryejé
shérbimin e mirémbajtjes (full risk), riparimin dhe zévendésimin e cdo defekti/pjese té
mundshme/gjaté periudhés sé kontratés, pér pajisjen dhe té gjithé aksesoréve té cilat jané té lidhura
me pajisjen, né ményré gé ajo té jeté né shérbim té stafit dhe té cilat ndikojné drejtpérdrejt né
funksionimin e pajisjes brenda standarteve té pércaktuara nga prodhuesi.

dh) OE duhet té paragesé Autodeklarate me ané té sé cilés merr pérsipér sigurimin teknik té stafit
té tij gjaté kohés sé punés né ambjentet e QSUNT, dhe kjo e fundit nuk mban asnjé pérgjegjési pér
aksidentet e ndodhura punonjésve té Operatorit Ekonomik né ambjentet e saj.

e)OE duhet té paragesé Autodeklarate me ané té sé cilés té pércaktojé mé shumé se njé person
kontakti pér raportimin e defekteve dhe ¢éshtjeve administrative, pér té cilét duhet té béje me dije
Autoritetin Kontraktor (telefon dhe email).

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si
kushte pér skualifikim.

Loti 2: Mirémbajtje e pajisjeve te anestezise prodhuesi MEDEC/ ose ekuivalent.
Fondi limiit : 4 299 819,4 (kater milion e dyqind e nentedhjete e nente mije e teteqind e
nentembedhjete pike kater) leke pa TVSH

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Formulari i Ofertés, sipas Shtojces 1;

b. Deklaratén pér paraqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1

b. Listén e informacionit konfidencial sipas Shtojcés 4

¢. Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;

d. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcés 6;

dh.Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
sipas Shtojces 7/1;

d. Vértetim gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té

kontratave té energjisé qé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.

(Shénim: Mosshlyerja e detyrimeve té energjisé elektrike pérbén shkak pér skualifikimin e operatorit ekonomik,
pérvegrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara té energjisé elektrike, té konfirmuara né vértetimin e I&shuar nga
furnizuesi, jané né proces ankimi né gjykaté)

2. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoréve ekonomike:

a) Operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé Certifikaten 1SO 9001:2015 mbi “Sistemet e
menaxhimit té cilésisé ” ose 1SO 13485:2016 mbi “Sistemin e Menaxhimit té Cilésisé pér Pajisjet
Mjekésore”, né pérputhje me objektin e prokurimit, léshuar nga nje organ i vleresimit te

37




Dokumentat standarde té tenderit

konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare
akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Certifikata kérkohet té jeté e viefshme né kohén
e zhvillimit té tenderit.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

a) Kopje té certifikuara té bilanceve té tre viteve te fundit (2017, 2018, 2019) té operatorit
ekonomik pjesmarrés, té paragitura né autoritetet pérkatesé dhe té konfirmuara nga ky autoritet.

b) Veértetim nga Dega e Tatimeve pér xhiron vjetore té realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit
(2017, 2018, 2019) ku vlera mesatare e tyre te jete sa 40% i vileres limit* té Lotit / shumés sé
Loteve gé konkurron operatori.

*Shénim: Pér efekt t& pérllogaritjes sé vlerés sé kérkuar sipas kétij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerén e
fondit limit té lotit / shumés sé loteve qé konkuron té operatori, té parashikuar né pikén 2.8 / Seksioni 2 i DST.

2.3 Kapaciteti teknik:

a) Deshmi nga operatori ekonomik per shérbime té ngjashme né njé vleré sa 40% té vleres sé
fondit limit* té Lotit / shumés sé loteve qé konkuron operatori, dhe ge eshte realizuar gjaté tre
viteve té fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

— Si déshmi pér pérvojén e méparshme me nje ent publik, kérkohet kontrata/kontratat
perkatese te shogeruara me vértetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre.

— Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat si déshmi pranohen
vetém faturat tatimore te shitjes ku te shénohen garte datat, shumat dhe sasité e mallrave
té furnizuara.

*Shénim: Pér efekt té pérllogaritjes sé vlerés sé kérkuar sipas kétij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerén e fondit
limit té lotit / shumés sé loteve qé konkuron té operatori, té parashikuar né pikén 2.8/ Seksioni 2 i DST

b)  Operatori Ekonomik duhet té vértetojé qé ka té paktén 2(dy)* Inxhinieré/Specialisté né
stafin e vet té trajnuar pér pajisjet mjekésore té cilét do té kryejné shérbimin e mirémbajtjes dhe
furnizim vendosjes sé pjeséve té kémbimit, t& vértetuar népérmjet: diplomés, certifikatés sé
trajnimit, CV-sé, kontratés indiviuale té punés. Vetém ky staf do té kryejé ndérhyrjet e
mirémbajtjes parandaluese, korrigjuese dhe kalibruese té pajisjeve mjekésore.

*Shénim: Me kété numér minimal té kérkuar synohet té garantohet gjaté gjithé kohés ofrimi i shérbimit dhe
parandalohen rastet e pamundésisé sé prezencés sé stafit pér arsye té ndryshme objektive (leje vjetore, raport
mjekésor, trajnime etj).

c) Nga ofertuesi kérkohet Autorizimi nga prodhuesi / MAH / ose distributori i autorizuar (ku
té provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin) pér té garantuar mirémbajtjen cilésore, té
sigurté dhe pjesé origjinale té pajisjeve mjekésore objekt né kété proceduré prokurimi. Autorizimi
té jeté i vlefshém. Autorizimi duhet te jeté origjinal i pérkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar..

¢) OE duhet té paragesé Autodeklarate gé merr pérsipér zevendesimin e pjeséve te kémbimit
dhe konsumit dhe se:
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o Materialet dhe pjesét e kémbimit duhet té jené té reja, origjinale ose nga prodhues té tjeré
té certifikuar, dhe gjithmoné né pérputhje me ato té pérdorura fillimisht né pajisje, duke
siguruar konformitet me udhézimet e dhéna nga prodhuesi né dokumentacionin teknik
furnizuar me pajisjen.

o Té jené té certifikuara me CE ose FDA sipas standarteve dhe direktivave té aprovuara né
tregun Europian.

o Kur éshté e aplikueshme, pjesét e kémbimit dhe aksesorét duhet té kené manual instalimi
shogérues sipas rekomandimeve té prodhuesit. Njé kopje e kétij mauali i dorézohet
pérfagésuesit té Autoritetit Kontraktor.

o Pjesét duhet té kené jo mé pak se 1 (njé)* vit garanci ku té pérfshihen té gjitha defektet e

mundshme té tyre.

(Sqarim: Afati i garancisé sé pjeséve té kémbimit mund té tejkalojé afatin e késaj kontrate. | kontraktuari
detyrohet t€ mirémbajé, sipas kushteve té garancisé, pjesén e kémbimit edhe pas afatit té pérfundimit té késaj
kontrate nése difekti i pjesés ndodh brenda afatit njé vjecar té garancisé sé pjesés sé kémbimit.)

o Pajisja do té jeté né gjéndje té ploté pune pas instalimeve te pjeséve té kémbimit ose
aksesoréve.

d) OE duhet té paragesé Autodeklarate ku garanton se né rast té shpalljes fitues, do té kryejé
shérbimin e mirémbajtjes (full risk), riparimin dhe zévendésimin e cdo defekti/pjese té
mundshme/gjaté periudhés sé kontratés, pér pajisjen dhe té gjithé aksesoréve té cilat jané té lidhura
me pajisjen, né ményré gé ajo té jeté né shérbim té stafit dhe té cilat ndikojné drejtpérdrejt né
funksionimin e pajisjes brenda standarteve té pércaktuara nga prodhuesi.

dh) OE duhet té paragesé Autodeklarate me ané té sé cilés merr pérsipér sigurimin teknik té stafit
té tij gjaté kohés sé punés né ambjentet e QSUNT, dhe kjo e fundit nuk mban asnjé pérgjegjési pér
aksidentet e ndodhura punonjésve té Operatorit Ekonomik né ambjentet e saj.

e)OE duhet té paragesé Autodeklarate me ané té sé cilés té pércaktojé mé shumé se njé person
kontakti pér raportimin e defekteve dhe ¢éshtjeve administrative, pér té cilét duhet té béje me dije
Autoritetin Kontraktor (telefon dhe email).

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-

dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si
kushte pér skualifikim.
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Lot 3: Mirémbajtje e pajisjeve EKO te prodhuesti GE/ose ekuivalent
Fondi limit: 4 101 198,4 (kater milion e njegind e nje mije e njeqind e nentedhjete e tete pike
kater) leke pa TVSH

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Formulari i Ofertés, sipas Shtojces 1;

b. Deklaratén pér paraqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1

b. Listén e informacionit konfidencial sipas Shtojcés 4

¢. Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;

d. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcés 6;

dh.Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
sipas Shtojces 7/1;

d. Vértetim gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té

kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.

(Shénim: Mosshlyerja e detyrimeve té energjisé elektrike pérbén shkak pér skualifikimin e operatorit ekonomik,
pérvecrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara té energjisé elektrike, té konfirmuara né vértetimin e léshuar nga
furnizuesi, jané né proces ankimi né gjykaté)

2. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké:

a) Operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé Certifikaten 1SO 9001:2015 mbi “Sistemet e
menaxhimit té cilésisé ” ose 1SO 13485:2016 mbi “Sistemin e Menaxhimit té Cilésisé pér Pajisjet
Mjekésore”, né pérputhje me objektin e prokurimit, Iéshuar nga nje organ i vleresimit te
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare
akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Certifikata kérkohet té jeté e vlefshme né kohén
e zhvillimit té tenderit.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

a) Kopje té certifikuara té bilanceve té tre viteve te fundit (2017, 2018, 2019) té operatorit
ekonomik pjesmarrés, té paragitura né autoritetet pérkatesé dhe té konfirmuara nga ky

autoritet.

b) Vértetim nga Dega e Tatimeve pér xhiron vjetore té realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit
(2017, 2018, 2019) ku vlera mesatare e tyre te jete sa 40%o i vleres limit* té Lotit / shumés

sé Loteve qé konkurron operatori.

*Shénim: Pér efekt té pérllogaritjes sé vlerés sé kérkuar sipas kétij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerén e
fondit limit té lotit / shumés sé loteve qé konkuron té operatori, té parashikuar né pikén 2.8 / Seksioni 2 i DST.

2.3 Kapaciteti teknik:
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a) Deshmi nga operatori ekonomik per shérbime té ngjashme né njé vleré sa 40% té vleres sé
fondit limit* té Lotit / shumés sé loteve qé konkuron operatori, dhe ge eshte realizuar gjaté tre
viteve té fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

— Si déshmi pér pérvojén e méparshme me nje ent publik, kérkohet kontrata/kontratat
perkatese te shogeruara me vértetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre.

— NEé rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat si déshmi pranohen
vetém faturat tatimore te shitjes ku te shénohen garte datat, shumat dhe sasité e mallrave
té furnizuara.

*Shénim: Pér efekt té pérllogaritjes sé vlerés sé kérkuar sipas kétij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerén e fondit
limit té lotit / shumés sé loteve qé konkuron té operatori, té parashikuar né pikén 2.8/ Seksioni 2 i DST

b)  Operatori Ekonomik duhet té vértetojé qé ka té paktén 2(dy)* Inxhinieré/Specialisté né
stafin e vet té trajnuar pér pajisjet mjekésore té cilét do té kryejné shérbimin e mirémbajtjes dhe
furnizim vendosjes sé pjeséve té kémbimit, t& vértetuar népérmjet: diplomés, certifikatés sé
trajnimit, CV-sé, kontratés indiviuale té punés. Vetém ky staf do té kryejé ndérhyrjet e
mirémbajtjes parandaluese, korrigjuese dhe kalibruese té pajisjeve mjekésore.

*Shénim: Me kété numér minimal té kérkuar synohet té garantohet gjaté gjithé kohés ofrimi i shérbimit dhe
parandalohen rastet e pamundésisé sé prezencés sé stafit pér arsye t& ndryshme objektive (leje vjetore, raport
mjekésor, trajnime etj).

c) Nga ofertuesi kérkohet Autorizimi nga prodhuesi / MAH / ose distributori i autorizuar (ku
té provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin) pér té garantuar mirémbajtjen cilésore, té
sigurté dhe pjesé origjinale té pajisjeve mjekésore objekt né kété proceduré prokurimi. Autorizimi
té jeté i vlefshém. Autorizimi duhet te jeté origjinal i pérkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar..

¢) OE duhet té paragesé Autodeklarate gé merr pérsipér zevendesimin e pjeséve te kémbimit
dhe konsumit dhe se:

o Materialet dhe pjesét e kémbimit duhet té jené té reja, origjinale ose nga prodhues té tjeré
té certifikuar, dhe gjithmoné né pérputhje me ato té pérdorura fillimisht né pajisje, duke
siguruar konformitet me udhézimet e dhéna nga prodhuesi né dokumentacionin teknik
furnizuar me pajisjen.

o Té jené té certifikuara me CE ose FDA sipas standarteve dhe direktivave té aprovuara né
tregun Europian.

o Kur éshté e aplikueshme, pjesét e kémbimit dhe aksesorét duhet té kené manual instalimi
shogérues sipas rekomandimeve té prodhuesit. Njé kopje e kétij mauali i dorézohet
pérfagésuesit té Autoritetit Kontraktor.

o Pjesét duhet té kené jo mé pak se 1 (njé)* vit garanci ku té pérfshihen té gjitha defektet e

mundshme té tyre.

(Sqarim: Afati i garancisé sé pjeséve té kémbimit mund té tejkalojé afatin e késaj kontrate. | kontraktuari
detyrohet t& mirémbajé, sipas kushteve té garancisé, pjesén e kémbimit edhe pas afatit t& pérfundimit té késaj
kontrate nése difekti i pjesés ndodh brenda afatit njé vjecar té garancisé sé pjesés sé kémbimit.)

o Pajisja do té jeté né gjéndje té ploté pune pas instalimeve te pjeséve té kémbimit ose
aksesoréve,

41




Dokumentat standarde té tenderit

d) OE duhet té paragesé Autodeklarate ku garanton se né rast té shpalljes fitues, do té kryejé
shérbimin e mirémbajtjes (full risk), riparimin dhe zévendésimin e cdo defekti/pjese té
mundshme/gjaté periudhés sé kontratés, pér pajisjen dhe té gjithé aksesoréve té cilat jané té lidhura
me pajisjen, né ményré gé ajo té jeté né shérbim té stafit dhe té cilat ndikojné drejtpérdrejt né
funksionimin e pajisjes brenda standarteve té pércaktuara nga prodhuesi.

dh) OE duhet té paragesé Autodeklarate me ané té sé cilés merr pérsipér sigurimin teknik té stafit
té tij gjaté kohés sé punés né ambjentet e QSUNT, dhe kjo e fundit nuk mban asnjé pérgjegjési pér
aksidentet e ndodhura punonjésve té Operatorit Ekonomik né ambjentet e saj.

e)OE duhet té paragesé Autodeklarate me ané té sé cilés té pércaktojé mé shumé se njé person
kontakti pér raportimin e defekteve dhe ¢éshtjeve administrative, pér té cilét duhet té béje me dije
Autoritetin Kontraktor (telefon dhe email).

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si
kushte pér skualifikim.

Loti 4: Mirémbajtje e pajisjeve Incubator te prodhuesti GE/ose ekuivalent
Fondi limit: 718 032,78 ( shtateqind e tetembedhjete mije e tridhjete e dy pike shtatedhjete e tete)
leke pa TVSH

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Formulari i Ofertés, sipas Shtojces 1;

b. Deklaratén pér paraqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1

b. Listén e informacionit konfidencial sipas Shtojcés 4

¢. Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;

d. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcés 6;

dh.Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
sipas Shtojces 7/1;

d. Vértetim gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té

kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.

(Shénim: Mosshlyerja e detyrimeve té energjisé elektrike pérbén shkak pér skualifikimin e operatorit ekonomik,
pérvegrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara té energjisé elektrike, té konfirmuara né vértetimin e I&shuar nga
furnizuesi, jané né proces ankimi né gjykaté)

2. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké:

a) Operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé Certifikaten 1SO 9001:2015 mbi “Sistemet e
menaxhimit té cilésisé ” ose 1SO 13485:2016 mbi “Sistemin e Menaxhimit té Cilésisé pér Pajisjet
Mjekésore”, né pérputhje me objektin e prokurimit, léshuar nga nje organ i vleresimit te
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare
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akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Certifikata kérkohet té jeté e vlefshme né kohén
e zhvillimit té tenderit.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

a) Kopje té certifikuara té bilanceve té tre viteve te fundit (2017, 2018, 2019) té operatorit
ekonomik pjesmarrés, té paragitura né autoritetet pérkatesé dhe té konfirmuara nga ky autoritet.

b) Veértetim nga Dega e Tatimeve pér xhiron vjetore té realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit
(2017, 2018, 2019) ku vlera mesatare e tyre te jete sa 40% i vleres limit* té Lotit / shumés sé
Loteve gé konkurron operatori.

*Shénim: Pér efekt té pérllogaritjes sé vlerés sé kérkuar sipas kétij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerén e
fondit limit t& lotit / shumés sé loteve gé konkuron té operatori, t& parashikuar né pikén 2.8 / Seksioni 2 i DST.

2.3 Kapaciteti teknik:

a) Deshmi nga operatori ekonomik per shérbime té ngjashme né njé vleré sa 40% té vleres sé
fondit limit* té Lotit / shumés sé loteve qé konkuron operatori, dhe ge eshte realizuar gjaté tre
viteve té fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

— Si déshmi pér pérvojén e méparshme me nje ent publik, kérkohet kontrata/kontratat
perkatese te shogeruara me vértetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre.

— NEé rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat si déshmi pranohen
vetém faturat tatimore te shitjes ku te shénohen garte datat, shumat dhe sasité e mallrave
té furnizuara.

*Shénim: Pér efekt té pérllogaritjes sé vlerés sé kérkuar sipas kétij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerén e fondit
limit té lotit / shumés sé loteve qé konkuron té operatori, té parashikuar né pikén 2.8/ Seksioni 2 i DST

b)  Operatori Ekonomik duhet té vértetojé qé ka té paktén 2(dy)* Inxhinieré/Specialisté né
stafin e vet té trajnuar pér pajisjet mjekésore té cilét do té kryejné shérbimin e mirémbajtjes dhe
furnizim vendosjes sé pjeséve té kémbimit, t& vértetuar népérmjet: diplomés, certifikatés sé
trajnimit, CV-sé, kontratés indiviuale té punés. Vetém ky staf do té kryejé ndérhyrjet e
mirémbajtjes parandaluese, korrigjuese dhe kalibruese té pajisjeve mjekésore.

*Shénim: Me kété numér minimal té kérkuar synohet té garantohet gjaté gjithé kohés ofrimi i shérbimit dhe
parandalohen rastet e pamundésisé sé prezencés sé stafit pér arsye t& ndryshme objektive (leje vjetore, raport
mjekésor, trajnime etj).

c) Nga ofertuesi kérkohet Autorizimi nga prodhuesi / MAH / ose distributori i autorizuar (ku
té provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin) pér té garantuar mirémbajtjen cilésore, té
sigurté dhe pjesé origjinale té pajisjeve mjekésore objekt né kété proceduré prokurimi. Autorizimi
té jeté i vlefshém. Autorizimi duhet te jeté origjinal i pérkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar..

¢) OE duhet té paragesé Autodeklarate gé merr pérsipér zevendesimin e pjeséve te kémbimit
dhe konsumit dhe se:
o Materialet dhe pjesét e kémbimit duhet té jené té reja, origjinale ose nga prodhues té tjeré
té certifikuar, dhe gjithmoné né pérputhje me ato té pérdorura fillimisht né pajisje, duke
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siguruar konformitet me udhézimet e dhéna nga prodhuesi né dokumentacionin teknik
furnizuar me pajisjen.

o Té jené té certifikuara me CE ose FDA sipas standarteve dhe direktivave té aprovuara né
tregun Europian.

o Kur éshté e aplikueshme, pjesét e kémbimit dhe aksesorét duhet té kené manual instalimi
shogérues sipas rekomandimeve té prodhuesit. Njé kopje e kétij mauali i dorézohet
pérfagésuesit té Autoritetit Kontraktor.

o Pjesét duhet té kené jo mé pak se 1 (njé)* vit garanci ku té pérfshihen té gjitha defektet e

mundshme té tyre.

(Sqarim: Afati i garancisé sé pjeséve té kémbimit mund té tejkalojé afatin e késaj kontrate. | kontraktuari
detyrohet t€ mirémbajé, sipas kushteve té garancisé, pjesén e kémbimit edhe pas afatit té pérfundimit té késaj
kontrate nése difekti i pjesés ndodh brenda afatit njé vjecar té garancisé sé pjesés sé kémbimit.)

o Pajisja do té jeté né gjéndje té ploté pune pas instalimeve te pjeséve té kémbimit ose
aksesoréve.

d) OE duhet té paragesé Autodeklarate ku garanton se né rast té shpalljes fitues, do té kryejé
shérbimin e mirémbajtjes (full risk), riparimin dhe zévendésimin e cdo defekti/pjese té
mundshme/gjaté periudhés sé kontratés, pér pajisjen dhe té gjithé aksesoréve té cilat jané té lidhura
me pajisjen, né ményré gé ajo té jeté né shérbim té stafit dhe té cilat ndikojné drejtpérdrejt né
funksionimin e pajisjes brenda standarteve té pércaktuara nga prodhuesi.

dh) OE duhet té paragesé Autodeklarate me ané té sé cilés merr pérsipér sigurimin teknik té stafit
té tij gjaté kohés sé punés né ambjentet e QSUNT, dhe kjo e fundit nuk mban asnjé pérgjegjési pér
aksidentet e ndodhura punonjésve té Operatorit Ekonomik né ambjentet e saj.

e)OE duhet té paragesé Autodeklarate me ané té sé cilés té pércaktojé mé shumé se njé person
kontakti pér raportimin e defekteve dhe ¢éshtjeve administrative, pér té cilét duhet té béje me dije
Autoritetin Kontraktor (telefon dhe email).

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si
kushte pér skualifikim.

Loti 5: Mirémbajtje e pajisjeve Aparat Anestezie te prodhuesti GE/ose ekuivalent
Fondi limit: 1 047 131,1( nje milion e dyzet e shtate mije e njeqind e tridhjete e nje pike nje) leke
pa TVSH

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Formulari i Ofertés, sipas Shtojces 1;
b. Deklaratén pér paraqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1
b. Listén e informacionit konfidencial sipas Shtojcés 4
¢. Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;
d. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcés 6;
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dh.Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
sipas Shtojces 7/1;
d. Vértetim gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té

kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.

(Shénim: Mosshlyerja e detyrimeve té energjisé elektrike pérbén shkak pér skualifikimin e operatorit ekonomik,
pérvecrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara té energjisé elektrike, té konfirmuara né vértetimin e léshuar nga
furnizuesi, jané né proces ankimi né gjykaté)

2. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké:

a) Operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé Certifikaten 1SO 9001:2015 mbi “Sistemet e
menaxhimit té cilésisé ” ose 1SO 13485:2016 mbi “Sistemin e Menaxhimit té Cilésisé pér Pajisjet
Mjekésore”, né pérputhje me objektin e prokurimit, I&shuar nga nje organ i vleresimit te
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare
akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Certifikata kérkohet té jeté e vlefshme né kohén
e zhvillimit té tenderit.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

a) Kopje té certifikuara té bilanceve té tre viteve te fundit (2017, 2018, 2019) té operatorit
ekonomik pjesmarrés, té paragitura né autoritetet pérkatesé dhe té konfirmuara nga ky autoritet.

b) Veértetim nga Dega e Tatimeve pér xhiron vjetore té realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit
(2017, 2018, 2019) ku vlera mesatare e tyre te jete sa 40% i vleres limit* té Lotit / shumés sé
Loteve gé konkurron operatori.

*Shénim: Pér efekt té pérllogaritjes sé vlerés sé kérkuar sipas kétij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerén e
fondit limit té lotit / shumés sé loteve gé konkuron té operatori, té parashikuar né pikén 2.8 / Seksioni 2 i DST.

2.3 Kapaciteti teknik:

a) Deshmi nga operatori ekonomik per shérbime té ngjashme né njé vleré sa 40% té vleres sé
fondit limit* té Lotit / shumés sé loteve qé konkuron operatori, dhe ge eshte realizuar gjaté tre
viteve té fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

— Si déshmi pér pérvojén e méparshme me nje ent publik, kérkohet kontrata/kontratat
perkatese te shogeruara me vértetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre.

— Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat si déshmi pranohen
vetém faturat tatimore te shitjes ku te shénohen garte datat, shumat dhe sasité e mallrave
té furnizuara.

*Shénim: Pér efekt té pérllogaritjes sé vlerés sé kérkuar sipas kétij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerén e fondit
limit té lotit / shumés sé loteve qé konkuron té operatori, té parashikuar né pikén 2.8/ Seksioni 2 i DST
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b)  Operatori Ekonomik duhet té vértetojé qé ka té paktén 2(dy)* Inxhinieré/Specialisté né
stafin e vet té trajnuar pér pajisjet mjekésore té cilét do té kryejné shérbimin e mirémbajtjes dhe
furnizim vendosjes sé pjeséve té kémbimit, t& vértetuar népérmjet: diplomés, certifikatés sé
trajnimit, CV-sé, kontratés indiviuale té punés. Vetém ky staf do té kryejé ndérhyrjet e
mirémbajtjes parandaluese, korrigjuese dhe kalibruese té pajisjeve mjekésore.

*Shénim: Me kété numér minimal t& kérkuar synohet té garantohet gjaté gjithé kohés ofrimi i shérbimit dhe
parandalohen rastet e pamundésisé sé prezencés sé stafit pér arsye t& ndryshme objektive (leje vjetore, raport
mjekésor, trajnime etj).

c¢) Nga ofertuesi kérkohet Autorizimi nga prodhuesi / MAH / ose distributori i autorizuar (ku
té provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin) pér té garantuar mirémbajtjen cilésore, té
sigurté dhe pjesé origjinale té pajisjeve mjekésore objekt né kété proceduré prokurimi. Autorizimi
té jeté i vlefshém. Autorizimi duhet te jeté origjinal i pérkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar..

¢) OE duhet té paragesé Autodeklarate gé merr pérsipér zevendesimin e pjeséve te kémbimit
dhe konsumit dhe se:

o Materialet dhe pjesét e kémbimit duhet té jené té reja, origjinale ose nga prodhues té tjeré
té certifikuar, dhe gjithmoné né pérputhje me ato té pérdorura fillimisht né pajisje, duke
siguruar konformitet me udhézimet e dhéna nga prodhuesi né dokumentacionin teknik
furnizuar me pajisjen.

o Té jené té certifikuara me CE ose FDA sipas standarteve dhe direktivave té aprovuara né
tregun Europian.

o Kur éshté e aplikueshme, pjesét e kémbimit dhe aksesorét duhet té kené manual instalimi
shogérues sipas rekomandimeve té prodhuesit. Njé kopje e kétij mauali i dorézohet
pérfagésuesit té Autoritetit Kontraktor.

o Pjesét duhet té kené jo mé pak se 1 (njé)* vit garanci ku té pérfshihen té gjitha defektet e

mundshme té tyre.

(Sgarim: Afati i garancisé sé pjeséve té kémbimit mund té tejkalojé afatin e késaj kontrate. | kontraktuari
detyrohet t€ mirémbajé, sipas kushteve té garancisé, pjesén e kémbimit edhe pas afatit té pérfundimit té késaj
kontrate nése difekti i pjesés ndodh brenda afatit njé vjecar té garancisé sé pjesés sé kémbimit.)

o Pajisja do té jeté né gjéndje té ploté pune pas instalimeve te pjeséve té kémbimit ose
aksesoréve.

d) OE duhet té paragesé Autodeklarate ku garanton se né rast té shpalljes fitues, do té kryejé
shérbimin e mirémbajtjes (full risk), riparimin dhe zévendésimin e cdo defekti/pjese té
mundshme/gjaté periudhés sé kontratés, pér pajisjen dhe té gjithé aksesoréve té cilat jané té lidhura
me pajisjen, né ményré gé ajo té jeté né shérbim té stafit dhe té cilat ndikojné drejtpérdrejt né
funksionimin e pajisjes brenda standarteve té pércaktuara nga prodhuesi.

dh) OE duhet té paragesé Autodeklarate me ané té sé cilés merr pérsipér sigurimin teknik té stafit
té tij gjaté kohés sé punés né ambjentet e QSUNT, dhe kjo e fundit nuk mban asnjé pérgjegjési pér
aksidentet e ndodhura punonjésve té Operatorit Ekonomik né ambjentet e saj.

e)OE duhet té paragesé Autodeklarate me ané té sé cilés té pércaktojé mé shumé se njé person
kontakti pér raportimin e defekteve dhe ¢éshtjeve administrative, pér té cilét duhet té béje me dije
Autoritetin Kontraktor (telefon dhe email).
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Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si
kushte pér skualifikim.

Loti 6: Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi TOSHIBA/ose ekuivalent
Fondi limit: 3 899 999 ( tre milion e tetegind e nentedhjete e nente mije e nenteqind e
nentedhjete e nente) leke pa TVSH

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Formulari i Ofertés, sipas Shtojces 1;

b. Deklaratén pér paraqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1

b. Listén e informacionit konfidencial sipas Shtojcés 4

¢. Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;

d. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcés 6;

dh.Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
sipas Shtojces 7/1;

d. Vértetim gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té

kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.

(Shénim: Mosshlyerja e detyrimeve té energjisé elektrike pérbén shkak pér skualifikimin e operatorit ekonomik,
pérvecrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara té energjisé elektrike, té konfirmuara né vértetimin e léshuar nga
furnizuesi, jané né proces ankimi né gjykaté)

2. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoréve ekonomike:

a) Operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé Certifikaten 1SO 9001:2015 mbi “Sistemet e
menaxhimit té cilésisé ” ose 1SO 13485:2016 mbi “Sistemin e Menaxhimit té Cilésisé pér Pajisjet
Mjekésore”, né pérputhje me objektin e prokurimit, I&shuar nga nje organ i vleresimit te
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare
akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Certifikata kérkohet té jeté e vlefshme né kohén
e zhvillimit té tenderit.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

a) Kopje té certifikuara té bilanceve té tre viteve te fundit (2017, 2018, 2019) té operatorit
ekonomik pjesmarrés, té paragitura né autoritetet pérkatesé dhe té konfirmuara nga ky autoritet.

b) Vértetim nga Dega e Tatimeve pér xhiron vjetore té realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit
(2017, 2018, 2019) ku vlera mesatare e tyre te jete sa 40% i vleres limit* té Lotit / shumés
sé Loteve qé konkurron operatori.
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*Shénim: Pér efekt té pérllogaritjes sé vlerés sé kérkuar sipas kétij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerén e
fondit limit t& lotit / shumés sé loteve gé konkuron té operatori, t& parashikuar né pikén 2.8 / Seksioni 2 i DST.

2.3 Kapaciteti teknik:

a) Deshmi nga operatori ekonomik per shérbime té ngjashme né njé vleré sa 40% té vleres sé
fondit limit* té Lotit / shumés sé loteve qé konkuron operatori, dhe ge eshte realizuar gjaté tre
viteve té fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

— Si déshmi pér pérvojén e méparshme me nje ent publik, kérkohet kontrata/kontratat
perkatese te shogeruara me vértetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre.

— N@é rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat si déshmi pranohen
vetém faturat tatimore te shitjes ku te shénohen garte datat, shumat dhe sasité e mallrave
té furnizuara.

*Shénim: Pér efekt té pérllogaritjes sé vlerés sé kérkuar sipas kétij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerén e fondit
limit té lotit / shumés sé loteve qé konkuron té operatori, té parashikuar né pikén 2.8/ Seksioni 2 i DST

b)  Operatori Ekonomik duhet té vértetojé qé ka té paktén 2(dy)* Inxhinieré/Specialisté né
stafin e vet té trajnuar pér pajisjet mjekésore té cilét do té kryejné shérbimin e mirémbajtjes dhe
furnizim vendosjes sé pjeséve té kémbimit, t& vértetuar népérmjet: diplomés, certifikatés sé
trajnimit, CV-sé, kontratés indiviuale té punés. Vetém ky staf do té kryejé ndérhyrjet e
mirémbajtjes parandaluese, korrigjuese dhe kalibruese té pajisjeve mjekésore.

*Shénim: Me kété numér minimal té kérkuar synohet té garantohet gjaté gjithé kohés ofrimi i shérbimit dhe
parandalohen rastet e pamundésisé sé prezencés sé stafit pér arsye t& ndryshme objektive (leje vjetore, raport
mjekésor, trajnime etj).

c) Nga ofertuesi kérkohet Autorizimi nga prodhuesi / MAH / ose distributori i autorizuar (ku
té provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin) pér té garantuar mirémbajtjen cilésore, té
sigurté dhe pjesé origjinale té pajisjeve mjekésore objekt né kété proceduré prokurimi. Autorizimi
té jeté i vlefshém. Autorizimi duhet te jeté origjinal i pérkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar..

¢) OE duhet té paragesé Autodeklarate gé merr pérsipér zevendesimin e pjeséve te kémbimit
dhe konsumit dhe se:

o Materialet dhe pjesét e kémbimit duhet té jené té reja, origjinale ose nga prodhues té tjeré
té certifikuar, dhe gjithmoné né pérputhje me ato té pérdorura fillimisht né pajisje, duke
siguruar konformitet me udhézimet e dhéna nga prodhuesi né dokumentacionin teknik
furnizuar me pajisjen.

o Té jené té certifikuara me CE ose FDA sipas standarteve dhe direktivave té aprovuara né
tregun Europian.

o Kur éshté e aplikueshme, pjesét e kémbimit dhe aksesorét duhet té kené manual instalimi
shogérues sipas rekomandimeve té prodhuesit. Njé kopje e kétij mauali i dorézohet
pérfagésuesit té Autoritetit Kontraktor.

o Pjesét duhet té kené jo mé pak se 1 (njé)* vit garanci ku té pérfshihen té gjitha defektet e

mundshme té tyre.

(Sqarim: Afati i garancisé sé pjeséve té kémbimit mund té tejkalojé afatin e késaj kontrate. | kontraktuari
detyrohet t€ mirémbajé, sipas kushteve té garancisé, pjesén e kémbimit edhe pas afatit té pérfundimit té késaj
kontrate nése difekti i pjesés ndodh brenda afatit njé vjecar té garancisé sé pjesés sé kémbimit.)
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o Pajisja do té jeté né gjéndje té ploté pune pas instalimeve te pjeséve té kémbimit ose
aksesoreéve.

d) OE duhet té paragesé Autodeklarate ku garanton se né rast té shpalljes fitues, do té kryejé
shérbimin e mirémbajtjes (full risk), riparimin dhe zévendésimin e cdo defekti/pjese té
mundshme/gjaté periudhés sé kontratés, pér pajisjen dhe té gjithé aksesoréve té cilat jané té lidhura
me pajisjen, né ményré gé ajo té jeté né shérbim té stafit dhe té cilat ndikojné drejtpérdrejt né
funksionimin e pajisjes brenda standarteve té pércaktuara nga prodhuesi.

dh) OE duhet té paragesé Autodeklarate me ané té sé cilés merr pérsipér sigurimin teknik té stafit
té tij gjaté kohés sé punés né ambjentet e QSUNT, dhe kjo e fundit nuk mban asnjé pérgjegjési pér
aksidentet e ndodhura punonjésve té Operatorit Ekonomik né ambjentet e saj.

e)OE duhet té paragesé Autodeklarate me ané té sé cilés té pércaktojé mé shumé se njé person
kontakti pér raportimin e defekteve dhe ¢éshtjeve administrative, pér té cilét duhet té béje me dije
Autoritetin Kontraktor (telefon dhe email).

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si
kushte pér skualifikim.

Loti 7: Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesit Shimadzu/ose ekuivalent
Fondi limit: 648991,94( gjashteqind e dyzete e tete mije e nentegind e nentedhjete e nje pike
nentedhjete e kater) leke pa TVSH

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Formulari i Ofertés, sipas Shtojces 1;

b. Deklaratén pér paraqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1

b. Listén e informacionit konfidencial sipas Shtojcés 4

¢. Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;

d. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcés 6;

dh.Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
sipas Shtojces 7/1;

d. Vértetim gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té

kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.

(Shénim: Mosshlyerja e detyrimeve té energjisé elektrike pérbén shkak pér skualifikimin e operatorit ekonomik,
pérvegrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara té energjisé elektrike, té konfirmuara né vértetimin e Iéshuar nga
furnizuesi, jané né proces ankimi né gjykaté)

2. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké:
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a) Operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé Certifikaten 1SO 9001:2015 mbi “Sistemet e
menaxhimit té cilésisé ” ose 1SO 13485:2016 mbi “Sistemin e Menaxhimit té Cilésisé pér Pajisjet
Mjekésore”, né pérputhje me objektin e prokurimit, Iéshuar nga nje organ i vleresimit te
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare
akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Certifikata kérkohet té jeté e vlefshme né kohén
e zhvillimit té tenderit.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

a) Kopje té certifikuara té bilanceve té tre viteve te fundit (2017, 2018, 2019) té operatorit
ekonomik pjesmarrés, té paragitura né autoritetet pérkatesé dhe té konfirmuara nga ky autoritet.

b) Veértetim nga Dega e Tatimeve pér xhiron vjetore té realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit
(2017, 2018, 2019) ku vlera mesatare e tyre te jete sa 40% i vleres limit* té Lotit / shumés sé
Loteve gé konkurron operatori.

*Shénim: Pér efekt té pérllogaritjes sé vlerés sé kérkuar sipas kétij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerén e
fondit limit t& lotit / shumés sé loteve gé konkuron té operatori, t& parashikuar né pikén 2.8 / Seksioni 2 i DST.

2.3 Kapaciteti teknik:

a) Deshmi nga operatori ekonomik per shérbime té ngjashme né njé vleré sa 40% té vleres sé
fondit limit* té Lotit / shumés sé loteve qé konkuron operatori, dhe ge eshte realizuar gjaté tre
viteve té fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

— Si déshmi pér pérvojén e méparshme me nje ent publik, kérkohet kontrata/kontratat
perkatese te shogeruara me vértetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre.

— Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat si déshmi pranohen
vetém faturat tatimore te shitjes ku te shénohen garte datat, shumat dhe sasité e mallrave
té furnizuara.

*Shénim: Pér efekt té pérllogaritjes sé vlerés sé kérkuar sipas kétij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerén e fondit
limit té lotit / shumés sé loteve qé konkuron té operatori, té parashikuar né pikén 2.8/ Seksioni 2 i DST

b)  Operatori Ekonomik duhet té vértetojé qé ka té paktén 2(dy)* Inxhinieré/Specialisté né
stafin e vet té trajnuar pér pajisjet mjekésore té cilét do té kryejné shérbimin e mirémbajtjes dhe
furnizim vendosjes sé pjeséve té kémbimit, t& vértetuar népérmjet: diplomés, certifikatés sé
trajnimit, CV-sé, kontratés indiviuale té punés. Vetém ky staf do té kryejé ndérhyrjet e
mirémbajtjes parandaluese, korrigjuese dhe kalibruese té pajisjeve mjekésore.

*Shénim: Me kété numér minimal té kérkuar synohet té garantohet gjaté gjithé kohés ofrimi i shérbimit dhe
parandalohen rastet e pamundésisé sé prezencés sé stafit pér arsye t& ndryshme objektive (leje vjetore, raport
mjekésor, trajnime etj).

c) Nga ofertuesi kérkohet Autorizimi nga prodhuesi / MAH / ose distributori i autorizuar (ku
té provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin) pér té garantuar mirémbajtjen cilésore, té
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sigurté dhe pjesé origjinale té pajisjeve mjekésore objekt né kété proceduré prokurimi. Autorizimi
té jeté i vlefshém. Autorizimi duhet te jeté origjinal i pérkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar..

¢) OE duhet té paragesé Autodeklarate gé merr pérsipér zevendesimin e pjeséve te kémbimit
dhe konsumit dhe se:

o Materialet dhe pjesét e kémbimit duhet té jené té reja, origjinale ose nga prodhues té tjeré
té certifikuar, dhe gjithmoné né pérputhje me ato té pérdorura fillimisht né pajisje, duke
siguruar konformitet me udhézimet e dhéna nga prodhuesi né dokumentacionin teknik
furnizuar me pajisjen.

o Té jené té certifikuara me CE ose FDA sipas standarteve dhe direktivave té aprovuara né
tregun Europian.

o Kur éshté e aplikueshme, pjesét e kémbimit dhe aksesorét duhet té kené manual instalimi
shogérues sipas rekomandimeve té prodhuesit. Njé kopje e kétij mauali i dorézohet
pérfagésuesit té Autoritetit Kontraktor.

o Pjesét duhet té kené jo mé pak se 1 (njé)* vit garanci ku té pérfshihen té gjitha defektet e

mundshme té tyre.

(Sqarim: Afati i garancisé sé pjeséve té kémbimit mund té tejkalojé afatin e késaj kontrate. | kontraktuari
detyrohet t€ mirémbajé, sipas kushteve té garancisé, pjesén e kémbimit edhe pas afatit té pérfundimit té késaj
kontrate nése difekti i pjesés ndodh brenda afatit njé vjecar té garancisé sé pjesés sé kémbimit.)

o Pajisja do té jeté né gjéndje té ploté pune pas instalimeve te pjeséve té kémbimit ose
aksesoréve.

d) OE duhet té paragesé Autodeklarate ku garanton se né rast té shpalljes fitues, do té kryejé
shérbimin e mirémbajtjes (full risk), riparimin dhe zévendésimin e cdo defekti/pjese té
mundshme/gjaté periudhés sé kontratés, pér pajisjen dhe té gjithé aksesoréve té cilat jané té lidhura
me pajisjen, né ményré gé ajo té jeté né shérbim té stafit dhe té cilat ndikojné drejtpérdrejt né
funksionimin e pajisjes brenda standarteve té pércaktuara nga prodhuesi.

dh) OE duhet té paragesé Autodeklarate me ané té sé cilés merr pérsipér sigurimin teknik té stafit
té tij gjaté kohés sé punés né ambjentet e QSUNT, dhe kjo e fundit nuk mban asnjé pérgjegjési pér
aksidentet e ndodhura punonjésve té Operatorit Ekonomik né ambjentet e saj.

e)OE duhet té paragesé Autodeklarate me ané té sé cilés té pércaktojé mé shumé se njé person
kontakti pér raportimin e defekteve dhe ¢éshtjeve administrative, pér té cilét duhet té béje me dije
Autoritetin Kontraktor (telefon dhe email).

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-

dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si
kushte pér skualifikim.
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Loti 8: Mirémbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi GMM/ose ekuivalent
Fondi limit: 9 594 764,2 ( nente milion e peseqind e nentedhjete e kater mije e shtateqind e
gjashtedhjete e kater pike dy) leke pa TVSH

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Formulari i Ofertés, sipas Shtojces 1;

b. Deklaratén pér paraqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1

b. Listén e informacionit konfidencial sipas Shtojcés 4

¢. Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;

d. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcés 6;

dh.Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
sipas Shtojces 7/1;

d. Vértetim gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té

kontratave té energjisé qé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.

(Shénim: Mosshlyerja e detyrimeve té energjisé elektrike pérbén shkak pér skualifikimin e operatorit ekonomik,
pérvecrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara té energjisé elektrike, té konfirmuara né vértetimin e léshuar nga
furnizuesi, jané né proces ankimi né gjykaté)

2. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké:

a) Operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé Certifikaten 1SO 9001:2015 mbi “Sistemet e
menaxhimit té cilésisé ” ose 1SO 13485:2016 mbi “Sistemin e Menaxhimit té Cilésisé pér Pajisjet
Mjekésore”, né pérputhje me objektin e prokurimit, Iéshuar nga nje organ i vleresimit te
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare
akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Certifikata kérkohet té jeté e vlefshme né kohén
e zhvillimit té tenderit.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

a) Kopje té certifikuara té bilanceve té tre viteve te fundit (2017, 2018, 2019) té operatorit
ekonomik pjesmarrés, té paragitura né autoritetet pérkatesé dhe té konfirmuara nga ky autoritet.

b) Veértetim nga Dega e Tatimeve pér xhiron vjetore té realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit
(2017, 2018, 2019) ku vlera mesatare e tyre te jete sa 40% i vleres limit* té Lotit / shumés sé
Loteve gé konkurron operatori.

*Shénim: Pér efekt té pérllogaritjes sé vlerés sé kérkuar sipas kétij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerén e
fondit limit té lotit / shumés sé loteve qé konkuron té operatori, té parashikuar né pikén 2.8 / Seksioni 2 i DST.

2.3 Kapaciteti teknik:
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a) Deshmi nga operatori ekonomik per shérbime té ngjashme né njé vleré sa 40% té vleres sé
fondit limit* té Lotit / shumés sé loteve qé konkuron operatori, dhe ge eshte realizuar gjaté tre
viteve té fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

— Si déshmi pér pérvojén e méparshme me nje ent publik, kérkohet kontrata/kontratat
perkatese te shogeruara me vértetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre.

— NEé rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat si déshmi pranohen
vetém faturat tatimore te shitjes ku te shénohen garte datat, shumat dhe sasité e mallrave
té furnizuara.

*Shénim: Pér efekt té pérllogaritjes sé vlerés sé kérkuar sipas kétij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerén e fondit
limit té lotit / shumés sé loteve qé konkuron té operatori, té parashikuar né pikén 2.8/ Seksioni 2 i DST

b)  Operatori Ekonomik duhet té vértetojé qé ka té paktén 2(dy)* Inxhinieré/Specialisté né
stafin e vet té trajnuar pér pajisjet mjekésore té cilét do té kryejné shérbimin e mirémbajtjes dhe
furnizim vendosjes sé pjeséve té kémbimit, t& vértetuar népérmjet: diplomés, certifikatés sé
trajnimit, CV-sé, kontratés indiviuale té punés. Vetém ky staf do té kryejé ndérhyrjet e
mirémbajtjes parandaluese, korrigjuese dhe kalibruese té pajisjeve mjekésore.

*Shénim: Me kété numér minimal té kérkuar synohet té garantohet gjaté gjithé kohés ofrimi i shérbimit dhe
parandalohen rastet e pamundésisé sé prezencés sé stafit pér arsye té ndryshme objektive (leje vjetore, raport
mjekésor, trajnime etj).

c) Nga ofertuesi kérkohet Autorizimi nga prodhuesi / MAH / ose distributori i autorizuar (ku
té provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin) pér té garantuar mirémbajtjen cilésore, té
sigurté dhe pjesé origjinale té pajisjeve mjekésore objekt né kété proceduré prokurimi. Autorizimi
té jeté i vlefshém. Autorizimi duhet te jeté origjinal i pérkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar..

¢) OE duhet té paragesé Autodeklarate gé merr pérsipér zevendesimin e pjeséve te kémbimit
dhe konsumit dhe se:

o Materialet dhe pjesét e kémbimit duhet té jené té reja, origjinale ose nga prodhues té tjeré
té certifikuar, dhe gjithmoné né pérputhje me ato té pérdorura fillimisht né pajisje, duke
siguruar konformitet me udhézimet e dhéna nga prodhuesi né dokumentacionin teknik
furnizuar me pajisjen.

o Té jené té certifikuara me CE ose FDA sipas standarteve dhe direktivave té aprovuara né
tregun Europian.

o Kur éshté e aplikueshme, pjesét e kémbimit dhe aksesorét duhet té kené manual instalimi
shogérues sipas rekomandimeve té prodhuesit. Njé kopje e kétij mauali i dorézohet
pérfagésuesit té Autoritetit Kontraktor.

o Pjesét duhet té kené jo mé pak se 1 (njé)* vit garanci ku té pérfshihen té gjitha defektet e
mundshme té tyre.

(Sgarim: Afati i garancisé sé pjeséve té kémbimit mund té tejkalojé afatin e késaj kontrate. | kontraktuari

detyrohet t& mirémbajé, sipas kushteve té garancisé, pjesén e kémbimit edhe pas afatit t& pérfundimit té késaj
kontrate nése difekti i pjesés ndodh brenda afatit njé vjecar té garancisé sé pjesés sé kémbimit.)

o Pajisja do té jeté né gjéndje té ploté pune pas instalimeve te pjeséve té kémbimit ose
aksesoréve,
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d) OE